
◎ pH meter (WTW) 校正方法 ◎ 

一、控制面板介紹 

 

1. 啟動/關閉 自動讀取功能鍵 

2. 啟動校正歩驟鍵 

3. 測量模式選擇鍵 

4. 儀器開關 

5. 調整數字鍵(下降) 

6. 調整數字鍵(上昇) 

7. 輸入確定鍵 

 

二、校正歩驟 

1、按 數次直到螢幕出現 ASY。(如右圖) 

2、將電極浸入 pH=7.00 之 buffer 中，按一次 出現 buffer 之

pH 值及溫度。 

3、電極穩定後(pH 值及溫度不再跳動)，由測得之溫度查表得出

對應之 pH 值，按 及 調整 pH 值。 

4、按二次 出現 SLO。(如右圖) 

5、電極清洗後，浸入 pH=10.00 之 buffer 中，按一次 再次出

現 buffer 之 pH 值及溫度。 

6、電極穩定後，由測得之溫度查表得出對應之 pH 值，按 及

調整 pH 值。 

7、按二次 完成校正。 

8、按 即可測量。 

 

 

 

 


